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La Resonancia Magnética (RM) es una técnica ya extendida en diagnóstico por imagen de 
numerosas patologías. Su desarrollo es constante y con él la ampliación de su aplicación en la 
clínica. 
En particular en el caso del cáncer de próstata, el segundo cáncer en frecuencia en los hombres y un 
gran problema de salud a nivel mundial, se han puesto en marcha diferentes técnicas de RM  que 
están ayudando en gran manera no sólo al diagnóstico sino a la indicación de tratamiento de esta 
enfermedad como es el caso de la RM multiparámétrica. A la par se han desarrollado sistemas de 
informe muy útiles para la intercomparación de resultados entre centros. 
Tal es la evolución actual, que muchas técnicas, si bien son prometedoras, se encuentran aún en 
estudio. 
En este trabajo nos hemos propuesto revisar el estado actual de estos métodos diagnósticos de 
Resonancia magnética en el caso del cáncer de próstata. 




Magnetic Resonance (MRI) is a technique already in use for the diagnosis of pathologies. Its 
development is constant and with it, also the extension of its application in the clinic. 
 
In particular in the case of prostate cancer, the second cancer most frequent in men and a great 
health problem worldwide, different MR techniques have been implemented that are helping in a 
great way not only the diagnosis but also for the indication of treatment of the disease, as is the case 
of multiparametric MRI. At the same time, very useful reporting systems have been developed for 
the intercomparison of results among centers. 
 
Such is the current evolution that many techniques, although they are promising, they are still under 
study. 
 
In this paper we have reviewed the current state of these magnetic resonance diagnostic methods in 
the case of prostate cancer. 
 








1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL TRABAJO  
El cáncer de próstata es uno de los principales problemas de salud de la población masculina ya que es uno 
de los cánceres que presentan mayor incidencia. En los últimos años se están produciendo avances tanto en 
el diagnóstico como en el tratamiento de esta enfermedad, y es en el campo de la Resonancia Magnética 
donde se está viendo un gran avance respecto a su utilidad tanto en el diagnóstico como en futuras 
aplicaciones para un tratamiento más focalizado a la zona con mayor incidencia de enfermedad.  
El estado actual de aplicación clínica de estas técnicas, que se están implantando además en los hospitales 
públicos de nuestra Comunidad autónoma, Aragón, será objeto del presente trabajo. 
2. METODO  
Se realizó una revisión sistemática de artículos originales así como de documentos e informes técnicos 
de sociedades científicas, todos ellos relacionados con el tema que nos ocupa. 
Se utilizaron las bases de datos PubMed, MedLine y Alcorze (Unizar)  buscando información de los 
años 2010 a 2017, hasta el mes de febrero, usando como palabras de búsqueda "prostate cancer" AND 
"multiparametric MRI‖ AND ―review‖. También se incluyeron algunas publicaciones anteriores como 
consecuencia de las citas incluidas en los artículos revisados, seleccionándose finalmente las 82 referencias 
que mejor se adaptaban a nuestros objetivos.  
 
Este estudio ha sido completado mediante la observación ―in situ‖ de las aplicaciones prácticas de las 
técnicas más novedosas de Resonancia Magnética en el Hospital Clínico ―Lozano Blesa‖ y en el Hospital 
Universitario ―Miguel Servet― de Zaragoza.  
 
3. ASPECTOS GENERALES DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA 
Científicamente el fenómeno físico de la resonancia se define como la capacidad de determinados núcleos 
atómicos, siempre con número impar de neutrones y/o protones (que les confiere una propiedad llamada Spin 
con valor no nulo), de absorber selectivamente energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) si se les 
coloca previamente bajo la influencia de un potente campo magnético.  
 
Es en este concepto en el que se basa el mecanismo de la resonancia magnética (RM), una técnica no 
invasiva que conlleva el uso de un campo magnético muy intenso y de otros campos llamados de gradiente 
para actuar sobre el momento magnético de los núcleos atómicos de manera que liberen energía en forma de 
señales de radiofrecuencia, señales que se registran en las bobinas receptoras del escáner y, más tarde, un 
ordenador las procesa para constituir una imagen. 
 
El átomo de hidrógeno 
 
Nuestros cuerpos están constituidos por átomos, cada uno de los cuales tiene un núcleo formado por protones 
y neutrones. En particular el núcleo del hidrógeno, muy abundante en el organismo, está constituido 
únicamente por un protón  (Spin= ½), por lo que es una elección natural para utilizar las técnicas de RM.  
El núcleo de hidrógeno precesa a una velocidad (o frecuencia) característica a su naturaleza y en 




En condiciones normales, en ausencia de campo magnético externo, el vector momento magnético del núcleo 
de hidrógeno (protón) está orientado en una dirección cualquiera del espacio, sin embargo, cuando  éste es 
colocado en el seno de un campo magnético ―B‖, dicho vector tiende a alinearse con él.  
Al alinearse con el campo magnético de la RM, existen dos posibilidades: que se alineen de forma paralela al 
campo, en su estado de mínima energía, o bien que se posicionen antiparalelos, habiendo una pequeña 





Para realizar un estudio de imagen por RM, es necesario disponer de un campo magnético estático muy 
potente a fin de alinear los espines nucleares en la mayor medida posible.  
Este campo magnético es generado por imanes, que dependiendo de su composición se clasifican en distintos 
tipos: permanentes y electroimanes (resistivos o superconductivos).  
 
El valor de la intensidad del campo magnético se expresa en unidades de inducción magnética. 
Habitualmente la unidad empleada es el Tesla (T). Actualmente, los equipos de resonancia más empleados 
tienen 1,5T, sin embargo, poco a poco se están implementando máquinas de 3T ya que permiten mayor 
resolución en las diferentes pruebas que pueden llevar a cabo, con la contrapartida de que son mucho más 
caras. En Zaragoza, en los dos hospitales de referencia, tanto el H.C.U. Lozano Blesa, como el H.U. Miguel 
Servet, los servicios de radiología están dotados con equipos de RM de 1,5T. 
 
Además de estos imanes, también se precisan otros menos potentes que generen gradientes de campo 
magnético a lo largo de las tres direcciones del espacio. Estos gradientes producen pequeñas variaciones 
locales del campo magnético estático y son los que hacen que los protones precesen a diferentes frecuencias 
en función de la orientación del gradiente y de la posición en la muestra, por lo que permiten realizar una 
codificación espacial del volumen que se quiere explorar
1
. 
También ha de disponer de sistemas que emitan pulsos de radiofrecuencia (RF) que exciten los espines 






La relajación nuclear comienza cuando cesa el pulso de radiofrecuencia. Una vez el volumen de protones ha 
adquirido energía desde el exterior a través del pulso RF, debe desprenderse de ella para volver al equilibrio 
electromagnético. Este reenvío energético lo hace por dos mecanismos, que coinciden de forma simultánea, y 




T1 (R. Longitudinal): precisa la existencia de estructuras materiales alrededor del núcleo excitado a los que 
pueda transferir el exceso de energía (RF). Dicha transferencia energética depende de la composición del 
medio que le rodea y de la influencia del medio, de los núcleos adyacentes, que, mediante su propio campo 
magnético nuclear, interfieren sobre la coherencia (fase) de la señal de los núcleos excitados. Esta liberación 
energética será más coherente y uniforme cuanto más uniforme sea el medio circundante, dependiendo 
también de la movilidad de las moléculas circundantes.  
 
T2 (R. Transversal): los núcleos del medio que rodean a los protones (precesando en fase tras el pulso de 
RF), influyen sobre éstos a través de los microcampos magnéticos, a lo que se suma la influencia sobre los 
mismos de las faltas de homogeneidad del campo magnético externo B.  
Por lo tanto, cuanto más uniforme es el campo y más homogéneo es el medio, más coherente será el retorno 
del vector de magnetización a su posición inicial, es decir, más sincrónica será la relajación.  
 
Cuando la relajación transversal depende únicamente de las interacciones espín-espín de los núcleos vecinos, 
sin tener en cuenta las faltas de homogeneidad del campo magnético externo, se considera un «tiempo de 
relajación transversal T2», pero si además se añade la falta de homogeneidad del campo magnético externo, 
se denomina T2*.  
 
Así pues, las propiedades de relajación y la frecuencia de resonancia de los núcleos dependen del entorno en 
el que se encuentran. Por lo tanto, diferentes regiones de una muestra biológica producen distintas señales de 




Estudio de RM y tipos de secuencias 
 
En el interior del equipo de resonancia se mueve una camilla en la que se tumba el paciente, quien debe dejar 
fuera de la sala de RM todos los objetos metálicos que lleve pues no solo interfieren en las imágenes sino 
que si son ferromagnéticos son atraídos por el campo magnético.  
 
Es característico que mientras se toman las imágenes de RM haya bastante ruido, producido por los pulsos de 
gradiente, por lo que se suelen entregar unos auriculares al paciente para que pueda escuchar música para 
disminuir el ruido, o simplemente unos tapones de oído, y que pueda estar más relajado. 
 
Un técnico estará vigilando desde una sala anexa la evolución de la prueba, dando al paciente indicaciones 
mientras se toma una secuencia de imágenes.  





Las variaciones de la señal de RM así como su localización espacial, son medidas por medio de las 
denominadas ―secuencias de adquisición‖, que son combinaciones de pulsos de radiofrecuencia (RF) y 
gradientes de campo magnético que se aplican de forma ordenada y secuencial, bajo el control de un 
ordenador, de forma que sean capaces de proporcionar información relevante sobre la muestra.  
 
Así, la RM nos permite obtener una variada información de la anatomía interna del paciente gracias a los 
distintos tipos de cortes que podemos obtener de una misma zona, y a las diferentes secuencias o modos 
diferentes de adquirir las imágenes, que el equipo de resonancia nos permite efectuar. 
 
 
Seguridad en la RM 
 
Desde la introducción de la RM como método diagnóstico, han sido documentadas algunas muertes y 
lesiones graves debidas a la interacción del campo magnético con implantes u objetos ferromagnéticos (clips 
aneurismáticos y botellas de oxígeno) y marcapasos.  
 
Para evitar complicaciones o situaciones peligrosas, hay una serie de indicaciones y protocolos a seguir en un 




- Zonas de acceso restringido, que según su riesgo de interacción con el campo magnético se clasifican de I-
IV. 
- Valoración de antecedente de trauma orbitario (cuerpo extraño ocular) 
- Embarazadas: Hacer la exploración preferentemente pasado el primer trimestre de  embarazo y contraste 
paramagnético según riesgo/beneficio 
- Los materiales eléctricos conductivos, electrodos y cables que no puedan ser retirados del paciente deben 
ser vigilados y se procurará colocar aislantes entre el material conductivo y el paciente, ya que pueden 
producir quemaduras durante el estudio RM 
- Prótesis y materiales biomédicos: en base a la intensidad de campo magnético que soporten (previo test)  
- Alergia al gadolinio: antecedentes de alergia a contrastes iodados… 





4. DIFERENTES APLICACIONES DE LA RM 
 
Es espectacular cómo han evolucionado las técnicas de Resonancia Magnética (RM) en el campo clínico. 
Desde que empezara a utilizarse para el estudio por imagen del cerebro, la médula espinal y la columna 
vertebral con aplicaciones muy limitadas pero, sin duda revolucionarias, hasta nuestros días, en los que su 
uso es casi imprescindible para el diagnóstico de todo tipo de lesiones y patologías: osteo-musculares, 
cardíacas, oncológicas, hepáticas y de vías biliares, neurológicas y un largo etcétera, pues han sido muchos 




En particular en el campo intervencionista se han desarrollado diferentes aplicaciones, alguna de las cuales 
resumimos a continuación: 
 
Ablación térmica guiada por RM: permite la monitorización en tiempo real de la distribución espacial y las 
características temporales de la evolución térmica de la lesión. 
Las ablaciones térmicas representan, cada vez más, una alternativa mínimamente invasiva a la cirugía abierta 




Termometría por RM: ésta aplicación nos da la posibilidad de controlar mediante imágenes, el calor que 
recibe el paciente con los pulsos de radiofrecuencia, y de esa forma evitar posibles quemaduras. 
 
Biopsias guiadas por RM: posibilita la localización exacta de dónde realizar una biopsia incluyendo la 
planificación de la ruta de acceso y un control monitorizado, lo que es esencial para un diagnóstico preciso, 
evitando complicaciones y minimizando la necesidad de repetir las biopsias. Esta técnica es utilizada por 
ejemplo para el diagnóstico del cáncer de próstata, estando en constante desarrollo pues presenta resultados 
prometedores. 
 
AngioRM: pueden utilizarse catéteres especializados y guías de alambre junto con protocolos especializados 
para las intervenciones en el sistema vascular
4
, así como para las intervenciones en otras estructuras 
tubulares, como los conductos biliares. 
Además, con determinadas máquinas podemos realizar un seguimiento con microbobinas de la angiografía 
por RM. 
 
Neurocirugía guiada por RM: es una técnica vanguardista que supone un alto coste por el novedoso y 




Actualmente se dispone de muchos accesorios y funciones de los equipos que permiten realizar de una forma 
más precisa las intervenciones como pueden ser: mesas multifunción, sistemas de navegación, sistemas de 
fijación de las antenas, etc. 
 
Técnicas funcionales y espectroscopia: tienen un papel a destacar en el diagnóstico del cáncer de próstata y 
más adelante serán explicadas en profundidad. 
 
 
5. EL FUTURO DE LA RM 
 
Los equipos de RM que utilizan imanes capaces de producir ultra altos campos magnéticos
6
, es decir, por 





Podemos ver una muestra, observando la resolución espacial que es capaz de conseguir una imagen de RM 
obtenida con un equipo de 7 T (Figura 1), ya que, según afirman los anatomistas involucrados, estas 
imágenes son capaces de hacer visibles estructuras que ni siquiera pueden apreciarse por medio de la 



















Figura 1. Comparativa de imágenes
6
 de cerebro obtenidas con 3T y 7T 
 
 
Por otra parte, actualmente hay diversas investigaciones en curso en relación con las novedosas 




: sensor de R.M capaz de responder a unas sustancias químicas que detecta la 
dopamina. Se ha diseñado una sonda molecular artificial capaz de cambiar las propiedades magnéticas en 
respuesta a la dopamina. Conecta los fenómenos moleculares en el sistema nervioso con técnicas de imagen 
del cerebro. Permite explorar procesos muy precisos y relacionados con el funcionamiento general del 




: las técnicas actuales evalúan si el paciente tiene placas o no, pero no cuales son las que 
tienen más riesgo de provocar rupturas en el vaso. Calcula la tensión a través de la deformación de la pared 
del vaso por la placa y ofrece un análisis mecánico completo, mediante lo cual, pretende ofrecer información, 
cuantificar y demostrar el valor predictivo para eventos isquémicos futuros. 
 
·RM-DX miniatura: consiste en un microchip de RM que contiene microbobinas, un pequeño imán portátil y 
una red de microfluidos para el manejo de muestras y electrónica.  
Se está utilizando para llevar a cabo el estudio de la tuberculosis en países del tercer mundo que necesitan un 




·PET-RM: esta técnica combina la RM que principalmente se encarga de obtener la imagen anatómica en sus 
múltiples modalidades, y la PET, cuya función es evaluar la funcionalidad de diferentes procesos orgánicos. 
Es una alternativa que conlleva una menor dosis de radiación ionizante al paciente, siendo especialmente 
eficaz en la caracterización de órganos blandos. 






6. LA RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL ESTUDIO DE LA 
PRÓSTATA 
 
En este trabajo vamos a centrarnos en el uso cada vez más extendido de la RM para el diagnóstico del cáncer 
de próstata, por el avance que está suponiendo y los que se prevén en un futuro próximo. 
 
Desde hace años, como norma general, la sospecha clínica y detección del cáncer de próstata está basada en 
tres pilares diagnósticos fundamentales: el tacto rectal, el antígeno prostático específico (PSA) y la biopsia 
guiada por ecografía transrectal. Sin embargo, esta metodología tiene limitaciones al no diagnosticar un 
elevado porcentaje de tumores clínicamente significativos, y, al mismo tiempo, conlleva la realización de 
biopsias innecesarias, debido a la frecuente elevación de las cifras de PSA
10
 en la hipertrofia benigna de 
próstata.  
 
Tradicionalmente las técnicas de imagen han sido poco relevantes en el manejo del cáncer de próstata, 
utilizándose tan sólo la ecografía transrectal como guía para biopsia, y la tomografía computarizada (TC) en 
la estadificación abdominopélvica (con escasa precisión para la estadificación local o regional).  
 
Por contra, en las últimas décadas el papel de la imagen en el cáncer de próstata ha evolucionado de forma 
considerable, adquiriendo especial importancia la RM, gracias al desarrollo de nuevas técnicas que permiten 
localizar, estadificar, y obtener información funcional del tumor
11
, llevando a cabo distintas secuencias de 
imagen. Esto permite aumentar la precisión diagnóstica comparando y analizando los diferentes resultados 
en cada una de las secuencias, para lograr un diagnóstico diferencial más preciso descartando otras 




Las secuencias más usadas en el estudio de la próstata son: 
 
Anatómicas: T1 y T2 (ponderadas: W) 
 
Funcionales:  
- Espectroscopia: proporciona una imagen metabólica (RME) 
- Molecular con Imagen en Difusión (RMD)  
- Vascularización con secuencia dinámica tras administrar contraste endovenoso- Perfusión (RMC).  
 
La integración de las distintas secuencias, configura el estudio RM multiparamétrico (RMmp), siendo hoy en 
día la técnica de elección en el manejo del cáncer de próstata, ya que, además de localizar la lesión, permite 
evaluar el grado de diferenciación o agresividad del tumor.  
 
Por otra parte, posibilita la obtención de una imagen morfológica de la próstata, detallada y de alta 
resolución, muy útil como complemento de la biopsia, pues sirve de referencia para dirigir a ésta hacia la 
zona deseada, incrementando en gran medida, la precisión diagnóstica de la prueba. 
 
En la etapa pre-tratamiento de cáncer de próstata, se viene utilizando el sistema de registro PI-RADS 
(Prostate Imaging Reporting and Data System) que permite una evaluación estructurada del órgano. Se trata 
de dividir el órgano en diferentes zonas y registrar los hallazgos diagnósticos en cada una de ellas. En 










6.1 Imagen T1W 
 
Aunque la evaluación de la anatomía zonal está limitada por la baja resolución de contraste de la imagen 




- El contorno de la próstata  
- La presencia de hemorragia postbiopsia en la glándula  
- Los haces neurovasculares pueden ser bien identificados  
- Posibles adenopatías pélvicas   
- La pelvis ósea para descartar metástasis  
 
Aunque no se recomienda específicamente por la versión 2 de PI-RADS, muchas instituciones también 
adquieren una secuencia de T1W de campo de visión grande y saturada de grasa antes y después de la 
administración de contraste.  
Esta secuencia se extiende desde la bifurcación aórtica hasta la sínfisis púbica para permitir la evaluación de 




6.2 Imagen T2W 
 
Permite valorar la anatomía normal de la próstata para lo cual ha de realizarse a alta resolución
17
. Como 
apreciación, no se ha demostrado que la interpretación sea mejor cuando se utilizan secuencias con 




En la próstata pueden distinguirse cuatro zonas:  
 
1) Periférica posterior o glándula periférica 
2) Central (glándula central) 
3) Transicional (glándula central, pseudocápsula -la próstata carece de una verdadera cápsula pues en 
realidad es una banda fibromuscular-) 
4) Anterior fibroestromal  
 
En la imagen por RM: 
- La glándula periférica es homogéneamente hiperintensa y se delimita de la glándula central porque ésta 
aparece heterogénea e hipointensa. 
- Se pueden observar áreas hiperintensas en la zona central correspondientes a adenomas. 
- La zona transicional es frecuentemente el origen de la hiperplasia benigna de próstata. 
- El paquete neurovascular se localiza posterolateral a la glándula periférica.  
 
 El criterio para establecer el diagnóstico de cáncer, es la presencia de áreas hipointensas nodulares 
en el interior de la hiperintensidad normal de la glándula o zona periférica (Figura 2), que es donde 


















Por otra parte, los hallazgos que sugieren cáncer en la zona transicional son: hipointensidad difusa mal 




- En la zona transicional: dificultad de delimitar las zonas hipointensas correspondientes a tumor en el 




- Etiología no neoplásica, causante de lesiones hipointensas en la glándula periférica: prostatitis, 
hiperplasia, fibrosis, hemorragia subaguda postbiopsia, cambios postradiación, hormonoterapia…  
 
- En las grandes hipertrofias de la zona transicional donde el tejido periférico queda comprimido, es 





6.3 Técnicas multiparamétricas  
 
6.3.1. Imagen en difusión (RMD) 
 
Aporta información acerca del movimiento browniano aleatorio de las moléculas de agua libre en el espacio 
intersticial y a través de la membrana celular, lo que permite analizar la densidad celular, tortuosidad del 
espacio extracelular, integridad de las membranas celulares y el grado de organización glandular (próstata)
18
. 
La difusión de las moléculas de agua es inversamente proporcional al grado de celularidad del tejido y la 
integridad de la membrana celular.  En general, el tejido neoplásico tiene más restricción de la difusión que 
el tejido normal debido a la mayor densidad celular, dificultando así la normal difusión de las moléculas de 
agua, mientras que los tejidos con baja celularidad o membranas celulares permeables proporcionan un 




En la glándula prostática normal, las moléculas de agua extracelular e intraductal se mueven libremente, 
dando como resultado la atenuación de la señal. Por el contrario, en el cáncer de próstata hay un aumento de 
la celularidad, distorsión del sistema ductal normal y una disminución en el espacio extracelular. Como las 
células están estrechamente empaquetadas, y presenta un denso estroma, hay una disminución del 




La planificación de la secuencia de difusión debe incluir toda la pelvis además de la próstata y vesículas 
seminales para poder realizar al mismo tiempo la estadificación regional y la detección de posible lesión 




La secuencia de difusión muestra algunas ventajas como son el tiempo de adquisición corto y la buena 




Coeficiente de difusión aparente  
 
La interpretación de la secuencia requiere realizar el procesado y cuantificar la difusión mediante el 




— El coeficiente ADC es una medida cuantitativa que refleja el desplazamiento aleatorio que realizan las 
moléculas de agua cuando son inducidas térmicamente.  
 10 
 
En un medio sin barreras, estas moléculas de agua experimentan cambios permanentes de velocidad  tanto en 
magnitud como en dirección  cada vez que colisionan entre ellas determinando un movimiento incoherente, 
aleatorio, denominado movimiento browniano o difusión libre. 
El ADC se determina mediante la obtención de imágenes con diferentes fuerzas de gradiente magnético, 
comúnmente denominadas "valores b‖15. 
 
—Los cánceres, debido a sus células estrechamente empaquetadas y el estroma denso circundante, impiden 
la difusión del agua en comparación con el parénquima normal. Por lo tanto, su coeficiente de difusión 







La secuencia de difusión requiere incluir un parámetro de potenciación de la secuencia denominado ―factor o 
valor b‖, que es el que determina la sensibilidad de la secuencia a la difusión de las moléculas de agua. Es 
decir, el "valor b" es un reflejo de la fuerza y el momento de los gradientes utilizados para obtener las 
imágenes.  
 
El operador, al prescribir los parámetros de secuencia, selecciona este valor. Para una RM de próstata 
óptima, los sistemas de RM deben ser capaces de obtener secuencias de difusión de alto valor b para permitir 
una difusión más fuerte y tiempos de exploración rápidos para permitir la adquisición dinámica de 
secuencias mejoradas por contraste intravenoso (actualmente, la mayoría de los imanes en la práctica clínica 
tienen esta capacidad). 
 
Como particularidades de este parámetro podemos apuntar las siguientes: 
 
- Por cada valor b se obtiene un conjunto de imágenes que suele presentarse en escala de grises. 
 
- En cuanto al valor del factor b a utilizar, es variable, sin que exista un consenso claro, 
recomendándose, a nivel prostático valores ≥1.000 s/mm2 según algunos autores18,20.  
 
- La utilización de valores de factor b más elevados condiciona mayor sensibilidad de la secuencia al 
eliminar la hiperseñal de los tejidos con tiempo de relajación T2 más largos (edema o fluido debido a 
su alta densidad de protones). Las lesiones con verdadera restricción de la difusión aparecerán con 
baja señal en el mapa de ADC de escala de grises o azul en el mapa en color (Figura 3).  
 
- No hay un valor de ADC claro que distinga entre cáncer y no cáncer, aunque cifras inferiores a 1,2 
x 10–3 mm2/s representan un umbral bastante significativo de proceso neoplásico21.  
 
- Para evitar errores de interpretación de las imágenes de difusión resulta necesario valorar 













Figura 3. Imagen del mapa de difusión en color con el cálculo del coeficiente de difusión aparente (ADC), traduciendo 





Por último, destacar que los valores de ADC están indirectamente asociados con el grado de difusión 
restringida, es decir, los tejidos con difusión restringida (alta celularidad) mostrarán bajos valores de ADC 
cuantitativos. 
Lo mismo ocurre respecto al estadiaje Gleason, ya que múltiples estudios han demostrado que los valores de 





Limitaciones de la RMD 
 
- Variabilidad multifactorial: los valores absolutos de ADC de tejido benigno y maligno dependen de la 
tecnología de escáner específica de cada RM, los parámetros de escaneado y la selección de valores b, 









- Escasa resolución espacial y los posibles artefactos de susceptibilidad por hemorragia post-biopsia17.  
 
- Valores b más altos (ADC + preciso) => más tiempo de escaneado => descenso del S/N (el ruido puede 





6.3.2 Secuencia dinámica con contraste (RMC) 
 
La Secuencia dinámica con contraste endovenoso (RMC o también llamada DCE), permite la valoración de 
la vascularización de los tumores y de forma indirecta de la angiogénesis.  
Se obtiene antes, durante y después de la inyección de medio de contraste intravenoso a base de gadolinio y 
es seguida por secuencias T1W rápidas, tridimensionales, que son sensibles a la detección de la llegada del 






- Evalúa las diferentes cinéticas de realce entre tejido neoplásico y tejido normal.  
 
Como norma general, para diferenciar las zonas normales de los tumores, éstos típicamente muestran una 
mayor densidad vascular con vasos heterogéneos desorganizados puesto que segregan factores locales 
(VEGF, factor de permeabilidad vascular) que dan lugar a una mayor permeabilidad vascular. Sin embargo, 
en el caso de la próstata normal, debido a su hipervascularidad intrínseca, una simple comparación de 




- Utiliza imágenes T1W rápidas antes, durante y después de la inyección rápida (2-3 ml/s) de un bolo de 
contraste de gadolinio. 
 
Normalmente se usan secuencias 3D axiales T1W de gradiente rápido  para tomar imágenes repetidas del 
volumen entero de próstata durante 5-10 minutos a alta resolución temporal
15
. 
Es preferible que la adquisición de imágenes sea de alta velocidad ya que permite la detección de tumores 
que son ligeramente más hipervasculares que los tejidos prostáticos normales, aunque conseguir una alta 






Como en la actualidad, no existe una normalización de la técnica de adquisición de RMC, el Comité 
Directivo de PI-RADS sugirió que la resolución temporal debería ser inferior a 10 segundos por adquisición, 
con preferencia por adquisiciones de menos de 7 segundos
15
. 
Por otra parte, como novedad, es probable que el desarrollo de técnicas más rápidas de adquisición 3D ayude 





Visualización práctica de cáncer próstata en RM de perfusión 
A continuación, en la figura 4, mostraremos a modo de ejemplo la imagen de una RM de Perfusión de cáncer 

























Figura 4. Imagen de RM de Perfusión de cáncer de próstata
15
 
A. El análisis cualitativo muestra una masa de captación arterial temprana. 
B. Substracción postprocesamiento donde se observa más nítidamente el realce 
C. Análisis semicuantitativo con mapa de color de la próstata, donde el rojo representa áreas de lavado rápido de 
contraste, el verde equivale al patrón meseta y el azul a una mejora progresiva lenta. 
D. Curva de realce tipo 3: captación temprana y posterior lavado. 
E. Mapa cuantitativo de ktrans, donde el morado = área de lavado (wash in) 




Hallazgos de la RMC  
 
- Es de gran utilidad en la detección de zonas de cáncer de próstata recurrente después de la 





- El hiper-realce focal temprano es sugestivo de neoplasia maligna, pero existe una considerable 





- El contraste intravascular "se escapa" en el espacio extracelular extravascular, con un aumento 





- La RMC es más útil cuando las secuencias T2W y RMD son equívocas. En estos casos, un fuerte 
aumento temprano o un rápido wash-out (lavado) de los medios de contraste de la lesión aumenta la 
sospecha de que la lesión es una neoplasia clínicamente significativa. 
 
- También, cabe destacar que la densidad de microvasos de cáncer de próstata ha demostrado ser un 
predictor independiente del estadio patológico, según un estudio de Mucci et al.
26
 en el que llegó a la 
conclusión de que los cánceres de próstata poco diferenciados tienen aún mayor densidad de 
microvasos e irregularidad vascular, con mayor probabilidad de enfermedad metastásica y letal. 
 
- El parámetro más fiable para la detección de una neoplasia, según ha sido descrito por algunos 
autores
27,28
, es la presencia de una pendiente de captación elevada en los primeros segundos, 





















Figura 5: Mapa en color de la lesión en la zona transicional derecha (flecha) con una curva sospechosa por la elevada 
pendiente inicial indicativo de marcada captación al contraste y un lavado del mismo en el tiempo, traducido por el 







- Ineficaz para diferenciar los nódulos hipertróficos benignos de próstata altamente vascularizados en 




- Falta de estandarización 
- Ausencia de un método uniformemente aceptado para la evaluación de los resultados
14,15,17,18
.  
- Duración: como el examen dinámico suele durar entre 5 y 10 minutos, es más susceptible al 




- La alta resolución temporal en DCE da como resultado más de mil imágenes por examen, lo que 
implica emplear gran cantidad de tiempo en su evaluación
14
. 




6.3.3 Espectroscopía RM 
 
La resonancia magnética espectroscópica (RME) es una técnica no invasiva que posibilita ampliar la 
evaluación diagnóstica del cáncer de próstata, proporcionando información metabólica de la glándula 
prostática, a través de la detección de metabolitos celulares (colina y citrato)
30
. 
La combinación de la RME con la información anatómica proporcionada por la RM puede mejorar el estudio 
de la localización y extensión del cáncer dentro de la próstata, la extensión extracapsular y la agresividad de 




La secuencia se adquiere en técnica multivóxel programando un volumen en las imágenes ponderadas en T2 
y con los parámetros específicos orientativos del equipo. Se utiliza una adquisición de espectrocopia 3D con 





- Normalidad: el tejido prostático normal contiene cifras elevadas de citrato y cifras bajas de colina, en 
cambio, el tejido neoplásico tiene cifras elevadas de colina y reducidas de citrato.  
- El criterio de sospecha es considerar el cociente (creatina + colina)/citrato ([CCo]/Ci) > 0,7 basándose 
en el análisis realizado de la glándula periférica con un equipo de 1,5T, aunque no hay consenso en el 
cociente metabólico que determine la presencia de cáncer de próstata debido a la propia variabilidad 
entre pacientes y equipos de exploración
18
.   
 
En definitiva, el criterio más aceptado como sospecha de neoplasia en RME es cuando las cifras de la colina 






















Sin embargo, aunque la espectroscopia puede ser incluida en la RM multiparamétrica para ayudar en la 
diferenciación de tejido benigno y maligno, la secuencia no suele realizarse en la mayoría de las 
instituciones, pues requiere más tiempo y experiencia en comparación con otras secuencias funcionales. Por 
otra parte, a menudo se obtienen resultados inconsistentes en la calidad de la imagen, y hasta un cuarto se 
clasificaron como pobres o no diagnósticos en un estudio multiinstitucional
31
. 
Aunque algunos autores reconocen que los nuevos desarrollos tecnológicos pueden facilitar una mayor 
utilización de la RME en el futuro, actualmente, los impedimentos que presenta limitan su implementación 
en la práctica clínica actual. Dados estos impedimentos, la mayoría de las instituciones consideran esta 






6.3.4 Uso de bobina endorectal (ERC) 
 
Consiste en el empleo de una bobina endorrectal para complementar a la bobina externa de una RM normal. 
Va cubierta por un balón de látex que se rellena para mantener la antena en su lugar durante el examen, se 
coloca a unos pocos milímetros de la próstata y sirve como bobina receptora que aumenta la señal recibida, 
lo que conlleva una mejor calidad de imagen. Por ello, la ERC aumenta en gran medida la capacidad 
diagnóstica, gracias a la mayor calidad de imagen que permite obtener, mostrando una mayor definición del 
contorno de la próstata y vesículas seminales. 
Esto es de gran valor, especialmente en secuencias que habitualmente tienen una baja relación señal/ruido, 




Antes del comienzo del examen, se realizan tomas de imágenes para constatar que la bobina está emplazada 
correctamente. Debe estar centrada cubriendo la próstata y las vesículas seminales en su totalidad, para lo 
cual es importante que la parte cóncava del balón se encuentre pegada a la próstata (receptor dentro del 
balón). 
También es importante tener en cuenta el material empleado para llenar el balón de la sonda, pues, estando 
tan pegado a la próstata, podría producir artefactos en la imagen si no fuera inflado con el líquido adecuado. 
Así, el balón es distendido con líquidos diamagnéticos, mediante sulfato de bario (BaSO4) o 
perfluorocarbono líquido. Puesto que ambos son semejantes, y, el sulfato de bario es mucho más económico 




Por otra parte, el aire está totalmente contraindicado pues es ligeramente paramagnético y produce artefacto 
en la imagen adyacente a la próstata. Lo mismo puede ocurrir si se empleara agua (aunque sea diamagnética) 
 
 




 han demostrado que una secuencia a una potencia determinada (p.ej. 3T) en la que se 
emplea también la ERC, consigue imágenes de una calidad superior que las que un estudio común sin bobina 
y a la misma potencia (3T) puede obtener, respecto a la detección y estadificación del tumor.  
Además, se considera que la calidad de imagen de una RM de 3T es similar a la de una RM de 1,5T realizada 

















Figura 7. Comaración entre dos imágenes RM ponderadas en T2 – Vigilancia activa de un adenocarcinoma Gleason 
3+3 
A) Imagen RM a 1,5T con bobina endorrectal. 
B) Imagen RM a 3.0T sin bobina endorrectal del mismo paciente, que muestra una lesión similar, estable en un año de 





Sin embargo, otros estudios no han encontrado diferencias significativas entre el empleo (a igual potencia) 





Actualmente, aunque todavía existe controversia sobre el beneficio de usar un ERC, la mayoría de los 
expertos están de acuerdo en que una bobina endorrectal no es necesaria para una RMmp puramente 
diagnóstica de la próstata, sin embargo, se vuelve más útil para la estadificación local
34,36
 ya que mejora el 
estadiaje del cáncer de próstata, particularmente para la determinación de la extensión extraprostática (EPE), 




Por su parte, el comité del PI-RADS, no ha establecido unas recomendaciones para el uso de la bobina 






Limitaciones del uso de ERC  
 
- Coste elevado: más caro que una RM normal (por el uso de una sonda en cada prueba) 
- No reutilizables, de un sólo uso 
- Mayor duración: requiere considerable tiempo de colocación… 
- Molesta para el paciente, siendo menos aceptable 
- Prueba incómoda, realizan más movimientos que pueden traducirse en artefactos en la imagen  
 
6.4 Sistema PI-RADS  
 
Podemos decir según lo expuesto que, en los últimos años, la RM de próstata se ha convertido en un 
procedimiento adyuvante de gran valor diagnóstico del cáncer de próstata, siendo cada vez más frecuente su 
uso. Tiempo atrás, puesto que su uso era mucho menor, no había recomendaciones uniformes para la 
implementación y comunicación estandarizada de los hallazgos. 
Actualmente, con el fin de mejorar la calidad del procedimiento y la presentación de informes, un grupo de 
expertos de la Sociedad Europea de Radiología Urogenital (ESUR) ha publicado recientemente una guía para 
la RM de la próstata
37
, en la que, además de proponer recomendaciones relativas a las indicaciones y normas 
mínimas para los protocolos de RM, se describe un esquema estructurado de informes (PI-RADS), 
fundamentado en la clasificación BI-RADS para la imagen de mama, que se basa en una escala de Likert que 




6.4.1 Clasificación Pi-Rads T2W 
 
Como la significación diagnóstica de las secuencias T2w-TSE difiere entre la zona glandular periférica y la 
central, se recomiendan dos esquemas separados, en los que cada lesión recibe una puntuación en una escala 
de 1 a 5. 
 
Se recomienda: 
- En la zona periférica, las lesiones inflamatorias deben diferenciarse de las lesiones sospechosas de 
cáncer (Figura 8) 
- Las lesiones en las secciones glandulares centrales deben diferenciarse de los nódulos benignos de 
HBP (Figura 9) 
- Además, se debe documentar la presencia de extensión extracapsular, invasión de vesículas 






Figura 8. Clasificación PI-RADS zona periférica T2W
13
















6.4.2 Clasificación PI-RADS RMD (Difusión) 
 
La secuencia de difusión se interpreta en base a las imágenes de alto valor b (b ≥ 1000 s / mm2) y las 
correspondientes imágenes paramétricas del ADC (Figura 10). 
 
Es importante tener en cuenta que un valor alto de ADC > 0,1 mm
2
/s es más probable que represente un área 
inflamatoria o hiperplasia, y un valor de ADC significativamente reducido de <0,6 mm
2











6.4.3 Clasificación PI-RADS RMC (contraste, perfusión) 
 
En la clasificación PI-RADS de la RM de perfusión, se tienen en cuenta dos parámetros: las curvas 
intensidad (SI) - tiempo (t) y las características de la lesión en la imagen (asimetría, focalidad). 
 
En la medición de las curvas SI - t,  el elemento clave es el análisis cualitativo de la forma de la curva tras el 
aumento inicial de la ésta (Figura 11). Según el tipo de curva, se valora y clasifica por puntos (Tipo I = 













Por otra parte, se evalúa la lesión visualizada en la imagen, y sus propiedades, distinguiendo si es una lesión 
simétrica o no, y si presenta focalidad o no, pudiendo sumar hasta 2 puntos, que se añadirían a los obtenidos 
según el tipo de curva, obteniendo un resultado de 1 a 5 y su clasificación (Figura 12). 
 
 




6.4.4 Clasificación PIRADS RM Espectroscopia 
 
En la clasificación de los resultados de la RME, la evaluación cualitativa de la relación CC/C 
(colina+creatina / citrato) ha demostrado ser útil en la rutina clínica. 
Implica la clasificación visual de intensidades de señal relativa de la colina y el citrato basado en una escala 
de 5 puntos (Figura 13). 
 
  




6.4.5 Conclusión sistema PI-RADS 
 
El sistema PI-RADS permite una comunicación estandarizada y sencilla de los resultados a otros 
especialistas, facilitando la comprensión y el trabajo diario. 
 
Cada lesión debe ser evaluada usando un esquema gráfico estandarizado de la próstata (Figura 14) con al 
menos 16 sectores (preferiblemente 27), y se le ha de asignar una puntuación entre 1 y 5 según los hallazgos 
obtenidos en la secuencia empleada (T2, RMD, RMC, RME).  
 


























La puntuación total se convierte entonces a la puntuación PI-RADS relevante, proporcionando la ventaja de 
que la puntuación final PI-RADS es independiente del número de técnicas utilizadas y, por lo tanto, puede 
comunicarse de forma sencilla. 
 
En la práctica clínica habitual, algunos autores recomiendan que se realice un diagnóstico de sospecha de 
cáncer de próstata si la puntuación de PI-RADS es de 4 o superior (Tabla 1), aunque estos umbrales no están 
corroborados por estudios formales. Sin embargo, una puntuación total más baja, no significa que la 












Podemos concluir que el informe estructurado de una lesión utilizando el enfoque paramétrico aumenta la 
calidad y el valor diagnóstico de la RM de próstata. Por lo tanto, la aplicación del esquema PI-RADS basado 
en imágenes representativas, se recomienda para la rutina clínica. 
Además, este sistema de información no sólo contribuye al aseguramiento de la calidad, sino que también 
promueve el uso generalizado del método y la implementación de estudios multicéntricos a gran escala, que 




6.5 Otras técnicas novedosas 
 
En la actualidad se encuentran en investigación otras técnicas novedosas y prometedoras de avances en el 
diagnóstico, en particular del cáncer de próstata, como son la Elastografía (RME) o la Imagen de espectro de 
restricción (RSI), que describiremos brevemente en el Anexo I para abreviar este estudio.  
 
 
7. APLICACIONES DE LA RMmp EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
CÁNCER DE PRÓSTATA 
 
Aunque los criterios precisos con respecto al uso de RMmp en cáncer de próstata están aún por determinar, 
en la mayoría de los casos, se utiliza junto con un valor elevado de PSA para definir aún más el alcance y la 
localización de la enfermedad.  
 
Pocos actualmente lo defienden como un método de cribado primario. No obstante, existe acuerdo en que los 




1) Pacientes con PSA elevado y / o examen rectal digital positivo con o sin síntomas positivos del 
tracto urinario inferior antes de una decisión de biopsia. 
 
En este caso, una RMmp positiva puede definir una lesión que debe someterse a una biopsia guiada 
por imágenes. En contraposición, una RMmp negativa puede permitir al paciente diferir una biopsia 
y volver a la vigilancia de PSA.  
Las poblaciones de alto riesgo (hombres afroamericanos o pacientes con antecedentes familiares de 
cáncer de próstata) también pueden beneficiarse de la detección precoz con RMmp. 
 
 
2) Biopsias negativas previas, a pesar del aumento del PSA 
 
Si la RMmp es positiva puede indicar una lesión que puede haberse perdido en biopsias anteriores o 
proporcionar una explicación (hiperplasia prostática benigna, prostatitis) para un PSA en aumento en 
ausencia de cáncer. 
 
 
3) Biopsia positiva previa para el cáncer 
 
Aquí, una RMmp positiva puede ser útil para guiar la biopsia y estadificar el cáncer (demostrando 
extensión extraprostática o invasión de vesícula seminal), apoyando la planificación del tratamiento, 
mientras que una RMmp negativa o mínimamente anormal puede sugerir que la vigilancia activa es 
una posible estrategia de manejo del paciente que se encuentre en las circunstancias clínicas 
adecuadas (bajo volumen, tumores de bajo grado o esperanza de vida limitada).  
 
Sin embargo, incluso una RMmp negativa tiene cierto riesgo de cáncer de alto grado, por lo tanto, 




4) Aumento del PSA después de la terapia definitiva (recidiva bioquímica después de la cirugía o la 
radiación). La RMmp puede ayudar a identificar el sitio de recurrencia. 
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7.1 Aplicación como guía para biopsia 
 
Las tecnologías actuales permiten la fusión de la RMmp a la ecografía transrectal en tiempo real (TRUS). 
Esto permite la realización de biopsia guiada por imágenes de la próstata fuera de la sala de resonancia 
magnética bajo TRUS y permite que se obtengan más biopsias de lo que sería posible si la biopsia estuviera 
limitada a biopsias por IRM en soporte/base, que son técnicamente complejas. Típicamente, los nuevos 
dispositivos de fusión registran la RMmp en la imagen TRUS, permitiendo al operador utilizar los aspectos 
en tiempo real de TRUS para realizar la biopsia mientras se usan las características diagnósticas superiores 
de RMmp para localizar la lesión. Tales biopsias han permitido una localización más precisa de tumores de 




Un informe reciente en una cohorte de 1003 hombres demostró que había una tasa de detección aumentada 
del 30% de cáncer de próstata de alto riesgo y una disminución del 17% en la detección de cáncer de próstata 









De lo que podemos deducir que la RMmp de próstata y la biopsia dirigida reducen el sobrediagnóstico de la 
enfermedad indeseada que, de otro modo, habría llevado al sobretratamiento mientras, al mismo tiempo, 
aumenta la detección de cánceres de próstata clínicamente significativos, muchos de los cuales se habrían 
perdido por biopsia aleatoria.  
 
 
Diferencias parte posterior con anterior en biopsia TRUS 
 
La biopsia TRUS por sí sola tiende a sobremuestrear el aspecto posterior de la próstata, mientras que 
regiones como la anterior, distal apical, la línea media y la próstata subcapsular son frecuentemente 




Un ejemplo destacable es el "síndrome del tumor anterior evasivo de la próstata" (PEATS), que describe el 







FIG. 15. Varón de 77 años con dos biopsias previas negativas
52
. 
A. T2W axial: muestra un nódulo homogéneo de baja señal en la zona anterior de la próstata. 
B. Mapa ADC: se observa un nódulo oscuro de 1,4cm en zona anterior. 
C. RMC tras 10 segundos del contraste: el nódulo capta precozmente. 
=>Estos hallazgos son típicos de carcinoma. Resultado biopsia posterior: Gleason (4+3) en 4 cortes de 14, 





Otras técnicas de biopsia 
 
Aunque la biopsia de fusión MRI / TRUS es el método más utilizado para combinar la RMmp con la biopsia 




Por ejemplo la biopsia de próstata guiada por resonancia magnética, que consiste en obtener muestras de 
biopsia bajo guía directa de MRI en el soporte/base de MRI cuya ventaja principal es que permite un 
muestreo preciso de las lesiones, ya que se puede obtener fácilmente una resonancia magnética que muestre 
la aguja de biopsia dentro de la lesión objetivo.  
Las biopsias pueden tener tasas muy altas de detección del cáncer de próstata, que van del 81% al 93% para 




Sin embargo, comparado con el método de fusión, el procedimiento es largo, requiere muchos recursos y es 
incómodo, requiriendo al paciente permanecer en decúbito prono durante la RM por periodos prolongados. 
Además, todo el equipo, incluidas las agujas, debe ser no magnético, lo que aumenta el costo y la gestión del 
riesgo del procedimiento.  
 
Otro enfoque es simplemente utilizar la resonancia magnética para guiar visualmente la biopsia TRUS en 
una máquina de ultrasonido estándar sin fusión de imágenes basada en software. Esto se ha denominado 
"fusión cognitiva", ya que requiere que el operador mentalmente fusione la resonancia magnética con el 
ultrasonido. Este método puede ser bastante satisfactorio si es un profesional con experiencia y habilidad en 
la realización el que lo lleva a cabo.  
 
Se ha demostrado que la biopsia de fusión cognitiva otorga una mayor precisión diagnóstica de cánceres 
clínicamente significativos, así como una mayor exactitud para la estimación de la carga tumoral, respecto de 
la que se puede obtener mediante la biopsia TRUS estándar
55
. Sin embargo se trata de una técnica difícil de 
enseñar y de aprender. 
 
Resumiendo, varios métodos permiten que los resultados de la RMmp guíen a la biopsia prostática 
subsiguiente. De estos, basándonos en los datos reportados y comparados entre diversos estudios de 
actualidad, el que aporta mayor beneficio sería el método de fusión MRI-TRUS. 
 
 
7.2 Localización de lesiones. Estadiaje por RMmp  
 
La estadificación del cáncer de próstata se basa en la clasificación TNM (ver Anexo II), que se considera el 
estándar de referencia. 
 
Varias técnicas pueden ser empleadas en el estadiaje del tumor: la tomografía computarizada, la ecografía, el 
tacto rectal, la RM… Entre éstas, la más fiable es la resonancia magnética, pues proporciona una mayor 
capacidad de resolución de contraste y una gran resolución espacial. 
 
Así pues, la RM como técnica de imagen en el diagnóstico del carcinoma prostático, ofrece, un análisis 




- El tamaño de la lesión 
- La extensión extracapsular del tumor  
- La afectación del haz neurovascular (HNV)  
- La invasión de vesículas seminales (estadio T3)  




Conforme al estudio de estos parámetros, el principal objetivo es definir la extensión anatómica del cáncer y 
diferenciar las lesiones intraglandulares de las localmente invasivas o metastásicas, para así decidir el tipo de 
tratamiento que requiere el paciente, diferenciando entre curativo (prostatectomía, braquiterapia, crioterapia, 






Es importante la determinación de la extensión del tumor ya que influirá en la toma de decisiones 
posteriores.  
Lo principal a determinar es si un tumor está confinado en la próstata, considerado <T2, o si se extiende 
fuera de la glándula y ya es un T3. Esto es factible mediante el estudio por imagen de la RM, donde se han 




- Protrusión focal irregular espiculada de la cápsula 
- Pérdida de la hiposeñal normal de la cápsula  
- Obliteración del ángulo rectoprostático  
- Asimetría  
- Afectación del plexo neurovascular (implica una cirugía radical en la que no se puede conservar) 
- Extensión del tumor a las vesículas seminales (hiposeñal en el seno de las vesículas) 
 
Respecto a los criterios anteriores, y, en base a un estudio de cohortes de Liang Wang et al
58
, se consideró el 
criterio más específico de extensión extracapsular a la asimetría del plexo neurovascular (sensibilidad 38%, 





Por otra parte, con el fin de que el estudio de RM tenga una relación de coste/eficacia adecuada, algunos 
autores
59
 analizaron los criterios de selección, y sugieren incluir a pacientes con riesgo clínico intermedio de 
tener un estadio T3 (PSA 10-20 ng/ml; Gleason 5-7), así como a los de riesgo elevado de extensión 
extracapsular (PSA >20ng/ml; Gleason >7). 
 
 
Uso de bobina endorrectal 
 
Para la máxima eficacia en la estadificación del cáncer de próstata en RM es recomendable utilizar una 
bobina endorrectal de pelvis con el fin de obtener estudios de alta resolución de la zona de interés. 
 
Según un meta-análisis realizado sobre 74 estudios publicados en relación a la estadificación del cáncer de 
próstata se concluye que los mejores resultados se obtienen realizando el examen RM de la próstata con 




Algunos estudios han demostrado el valor añadido de la RM endorrectal en la predicción del cáncer de 
próstata intraglandular para todos los grupos de riesgo, y especialmente en los grupos de riesgo elevado
58
, 
cuando se compara con la predicción del estadio utilizando las tablas de Partin, en las que la estadificación se 
basa únicamente en parámetros clínicos e histológicos. Sin embargo, no se puede asegurar que  la RM 
endorrectal sea siempre útil
11
 ya que puede ser que el escáner de imagen suministre buena calidad y no sea 




8. APLICACIONES DE LA RMmp EN EL TRATAMIENTO DEL 
CÁNCER DE PRÓSTATA 
 
8.1 Vigilancia activa 
 
La vigilancia activa está ganando popularidad como opción de tratamiento para hombres con un cáncer de 





La razón de ser de la vigilancia activa es que la mayoría de los cánceres de próstata de bajo riesgo tiene un 
curso indolente y una tasa de crecimiento lento que permite detectar los cánceres destinados a ser más 




El éxito de la vigilancia activa se basa principalmente en la precisión para la identificación de pacientes con 
cáncer de bajo riesgo con baja probabilidad de progresar, lo que se consigue en base a la realización de tacto 
rectal, la evaluación de las variaciones y valores del PSA, y hallazgos patológicos en las biopsias, así como, 
el empleo del diagnóstico por imagen mediante resonancia magnética. 
 
La aplicación de esta vía de diagnóstico puede conducir a la reclasificación de los cánceres como cáncer más 





Estudio correlación RM con vigilancia activa 
 
Se realizó un estudio en 2014 para analizar los factores predictivos de agresividad del cáncer de próstata y la 
correlación con las imágenes RM, así como su papel en la detección de pacientes susceptibles de ser 




Se estudió retrospectivamente a 298 pacientes ya diagnosticados de carcinoma prostático por biopsia que 
cumplían los criterios PRIAS (Prostate Cancer Research International Active Surveillance), a los que se les 
realizó una resonancia magnética preoperatoria, comparando los resultados con la biopsia inicial y posterior 
estadiaje anatomo-patológico tras la prostatectomía radical a la que fueron sometidos. 
 
Análisis univariables de los resultados de los estudios anatomopatológicos mostraron una fuerte correlación 
entre la enfermedad desfavorable y la detección en las imágenes RM de lesión cancerosa. 
 
A su vez, este artículo define unos criterios predictivos de enfermedad desfavorable y que son: 
- Cáncer visible en RM 
- PSAD >0,08ng/mL2 
- Edad >65 años 
 
Puesto que hay importantes diferencias estadísticas en la incidencia de enfermedad desfavorable y de alto 
grado (estadiaje) entre pacientes con lesiones visibles en la RM y los que no, podemos deducir que es más 










En esta misma línea, otros estudios evaluaron los criterios PRIAS basándose en la edad de los pacientes, 











8.2.Terapia focal (TF) 
 
Actualmente, una vez diagnosticado el cáncer de próstata, según el estadio y si es clínicamente significativo 
o no, se deriva al paciente para su tratamiento o, si cumple unos determinados criterios, a vigilancia activa. 
 
Los tratamientos fundamentales del cáncer de próstata son prostatectomía radical (PR) y la terapia de 
radiación (TR), las cuales han demostrado conllevar importantes efectos secundarios y complicaciones
68
, por 
lo que no son el tratamiento más adecuado ni deseado para los pacientes con cáncer de próstata de bajo 
riesgo. 
 
Por eso se está investigando cada vez más en técnicas de tratamiento mínimamente invasivas, y, con el 





La terapia focal (TF) es un punto medio entre la vigilancia activa y el tratamiento radical (PR, TR), que 
presenta una menor morbilidad respecto al control del cáncer, ya que consiste en la destrucción localizada 
del cáncer, preservando el tejido circundante, y, por lo tanto, sin alterarlo ni deteriorarlo. 
Aunque a nivel de la próstata se considera una técnica novedosa, la terapia focal ya ha sido utilizada 




Es importante realizar una elección correcta de los pacientes que puedan beneficiarse de la TF, la cual debe 
estar fundamentada en el objetivo que se quiere conseguir en cada paciente seleccionado, y las características 
requeridas en cada caso. Así, podemos distinguir entre los individuos a los que se les oferta la TF como una 




Los pacientes a los que se les va a tratar con intención curativa, el tumor debe ser de bajo riesgo, de volumen 





Por otro lado, en los pacientes candidatos para un control del cáncer se tratará la lesión predominante, de 
mayor tamaño. La TF en este caso, prolongará la evolución natural del cáncer, manteniendo al paciente 
durante más tiempo en vigilancia activa, retrasando una intervención radical del tumor, y las morbilidades 
que acarrea. Además, contribuye a apaciguar la inseguridad y ansiedad, comunes de la vigilancia activa, 















La crioterapia utiliza técnicas de congelación para provocar la muerte celular mediante: desnaturalización de 
las proteínas por deshidratación, rotura de las membranas celulares por cristalización, estancamiento 




Para lograr la lisis tumoral, son necesarias temperaturas extremadamente bajas de hasta -40ºC, 
consiguiéndose la destrucción celular alrededor de, al menos, los primeros 5mm respecto al eje principal de 




- Se colocan crioagujas vía transrectal bajo control con ecografía transrectal (ETR).  
- Se emplean dos ciclos congelación-descongelación (-40 °C).   






Hay dos parámetros que se relacionan con el grado de destrucción celular y por consiguiente, con las 
complicaciones que se puedan producir: la velocidad de congelación y la temperatura más baja alcanzada.  
 
Para reducir y ser capaces de evitar las complicaciones en relación con estos parámetros, se colocan 





También, la ETR permite la monitorización durante el procedimiento a través de la visualización de la "bola 




Dentro de las posibles complicaciones que puedan tener lugar tras la crioterapia, las dos más frecuentes son: 
la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria, que están principalmente relacionadas con el tipo de 





Eficacia de la crioterapia 
 
La crioterapia, como tratamiento del cáncer de próstata de bajo riesgo, ha demostrado ser una terapia muy 
eficaz pues en torno al 90% de los pacientes tratados presentan una supervivencia libre de recidiva 
bioquímica y una recurrencia en biopsias de control alrededor del 10%. Además, la potencia (función 




También es útil como tratamiento en la recidiva de próstata, ya que, en base a un estudio de Ellis et al
72
 se 
empleó de nuevo la crioterapia en casos de recidiva obteniendo buenos resultados. 
 
Por último, según la actualización COLD (Cryo Online Data)
73
 más reciente, la eficacia oncológica de la 





La crioterapia focal de fusión con RM-TRUS es factible en la mayoría de los pacientes y parece guiar con 
precisión la ablación (comprobada en imágenes de postratamiento), aunque se necesitan estudios adicionales 





8.2.2 Ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU) 
 
Los HIFU consisten en ondas focalizadas de ultrasonidos emitidas por un transductor que provocan daño 
tisular mediante efectos térmicos y cavitación (interacción entre el ultrasonido y las burbujas de agua, que 
produce colapsos súbitos y dispersión de la energía mejorando la ablación tisular) por inercia.  
 





Las ondas de ultrasonido atraviesan el tejido hasta un foco específico, la zona diana, sin suponer un depósito 
de energía importante en el trayecto y tejidos vecinos. Una vez alcanzan el objetivo, las ondas son absorbidas 




El daño por calor se clasifica en 3 grupos:  
- La hipertermia que puede destruir células malignas con temperaturas entre 19-41ºC en un periodo 
mayor a 10 minutos 
- La coagulación que consiste en la necrosis tisular por desnaturalización de proteínas a temperaturas 
superiores a 60ºC durante varios minutos  
- La volatilización que produce necrosis inmediata del tejido a temperaturas superiores a los 100ºC 
 
Como prevención frente a posibles complicaciones, se emplea un sistema de enfriamiento que minimiza los 






A menudo, son empleadas imágenes de fusión de resonancia magnética como ayuda para definir y localizar 
la lesión. Esto permite alcanzar una mayor precisión en la selección de la zona diana, lo cual es de especial 
importancia en la ablación de cánceres localizados en la zona posterior de la próstata, pues en esta zona el 
uso de crioterapia está menos indicado ya que puede dañar el nervio con mayor facilidad al abarcar una zona 




Por otra parte, puede asociarse la termografía por RMN para permitir monitorización de la temperatura 
durante el tratamiento. 
 
En cuanto al control postratamiento, la secuencia ponderada en T2 y la RMC son eficaces para valorar la 







Cuando la lesión a tratar se encuentra a una distancia considerable  ―lejos‖  del transductor, las ondas de US 
al tener un recorrido mayor, atraviesan mayor densidad de tejido prostático, y, al cabo de varios pulsos de US 
se acaba desencadenando la formación de edema. Este edema empuja la lesión más lejos aún, hacia la parte 




Conclusión HIFU  
 
Por el momento hay pocos estudios sobre los HIFU, y los que hay, cuentan con pocos pacientes estudiados. 
Aún así, según diversos estudios, la terapia focal por HIFU así como la ablación total, arrojan buenos 
resultados, con tasas de continencia urinaria post-tratamiento sobre el 100%, y lo más importante, con bajas 
tasas de recidiva en pacientes con cánceres de bajo riesgo, y aceptables para los de riesgo intermedio, no 






Por último, destacar un estudio de Ahmed et al
76
, en el que se incluye en el protocolo el uso de RM, y que 
obtuvo resultados positivos, mostrando una tasa de recurrencia baja en la biopsia, en torno al 10%. También 
comprobó los efectos secundarios y complicaciones que conllevaba.  
En cuanto a los resultados, el 95% de los pacientes fueron continentes y también el 95% potentes, 
demostrando unas tasas muy bajas de incontinencia urinaria y disfunción eréctil. Únicamente como 
complicación en mayor número de casos, cabe señalar la hematuria (60%) y la disuria (30%). 
 
Sin embargo, en la actualidad, la Asociación Europea de Urología (EUA) y la Asociación Australiana de 







Es un procedimiento terapéutico que consiste en la colocación de fuentes radiactivas (implantes) en la 
glándula prostática y cuyo objetivo es destruir las células tumorales prostáticas.  
Estas fuentes, según el tipo y  actividad, pueden emitir altas o bajas tasas de dosis absorbidas. 
 
Es una técnica bastante usada para la radiación de la glándula prostática entera, sin embargo, todavía existe 
una experiencia muy limitada en su uso como terapia focal. 
 
La principal ventaja es la rápida disminución de la dosis de radiación y su efecto final sobre unos pocos 
milímetros alrededor de las semillas de radiación, por lo que sólo las células cancerosas adyacentes a las 




Respecto a los efectos secundarios, apenas conlleva incontinencia urinaria (1%), aunque no puede asegurarse 
la incidencia de impotencia sexual. 
Además, hay una gran heterogeneidad en las dosis utilizadas, lo que influye en la toxicidad que puede 





RM en braquiterapia 
 
La RM está evolucionando rápidamente como una herramienta de imagen tanto en la braquiterapia de baja 
tasa de dosis como de alta tasa de dosis en el tratamiento del cáncer de próstata.  
 
La RM tiene la capacidad de identificar tumores intraprostáticos y las estructuras anatómicas funcionales 
adyacentes a éstos, lo que permite reducir las incertidumbres de localización y diana de la braquiterapia, 
ofreciendo un enfoque más preciso del envío de la radiación y posibilitando la reducción o eliminación de 




Sin embargo, la resonancia magnética es compleja y se requieren esfuerzos colaborativos y futuras 
investigaciones para abordar las deficiencias actuales de conocimientos, los desafíos técnicos y las barreras 





8.2.4 Resumen  de la situación actual en TF 
 
En resumen, la terapia focal en el cáncer de próstata está emergiendo como una fuerte alternativa al 
tratamiento radical ya que podría preservar la función sexual y continencia urinaria, sin embargo se necesita 




Seguimiento posterapia focal (PSA, RM, Biopsia) 
 
La persistencia de tejido viable después de la TF y la diferente modalidad de ablación tisular son factores que 
influyen en el comportamiento del PSA después del tratamiento. 
Junto a la medición del PSA, la RMmp se considera una prueba esencial y necesaria para el seguimiento 
posterapia focal, pues varios estudios han demostrado una alta especificidad y buena sensibilidad para 




Una vez se ha efectuado el tratamiento por TF, se debe ofrecer a todos los pacientes un estudio de imagen 
para comprobar la eficacia de la ablación del área diana y la presencia de focos de recurrencia tumoral. Este 
estudio por RM debe realizarse tanto a corto plazo (1-3 meses) como a largo plazo (6 meses).  
 
Finalmente, debe realizarse una biopsia de próstata dirigida tanto a áreas tratadas como a no tratadas, dentro 
del primer año después del tratamiento y posteriormente si se sospecha una recurrencia, ya que la biopsia 




Un reto restante importante es definir un enfoque de imagen fiable con el fin de evitar el uso de biopsias 
protocolizadas durante el período de seguimiento. 
 
 
Detalles y características de la RM en el seguimiento: 
 
La RM, es útil para detectar y localizar el nivel de la recidiva local, se haya efectuado un tratamiento 
quirúrgico, braquiterapia, hormonoterapia, crioterapia o HIFU
56
. 
Aunque es cierto, que en algunos casos puede ser verdaderamente difícil la interpretación de las imágenes 
RM ya que algunos tratamientos conllevan la formación de fibrosis (radiación) o atrofia glandular (semillas 




En relación con lo anterior, y entrando en detalle, la secuencia ponderada T2, es poco sensible para la 
detección de recidiva tumoral. Esto es debido a la presencia de una hiposeñal difusa debida a la atrofia post 
tratamiento que impide diferenciar el tejido neoplásico del tejido atrófico, por lo que en estos casos conviene 





Por último, recordar que, como ya se ha dicho, la secuencia ponderada en T2 y la RMC son eficaces para 





8.3 Ayuda de la MRmp en la planificación quirúrgica y radioterápica 
 
Múltiples estudios han demostrado el valor de RMmp como una ayuda en la planificación de los tratamientos 
quirúrgicos y de radiación, ya que, por ejemplo, la identificación de la lesión principal puede ayudar en la 
toma de decisiones antes de la prostatectomía radical.  
 
La RMmp es útil para definir donde los márgenes pueden ser positivos, de modo que allí se realicen 
excisiones más amplias, mientras que, en el lado opuesto, el menos afectado de la próstata, se podría 
mantener una actitud conservadora. Además, nos puede ayudar a optar por un cambio en el abordaje 
quirúrgico en hasta el 30% de los casos en que se realiza
80
. 
Por ejemplo, gracias al empleo de la RM preoperatoria, se podría evitar la excisión del haz neurovascular 






A su vez, similar a su utilidad conforme a la planificación quirúrgica, la RMmp de próstata también ha 
demostrado ser de ayuda en la alteración de la planificación de la terapia de radiación. Por ejemplo, los 
radiooncólogos usan la RMmp para crear una delineación del volumen objetivo más precisa, calcular la dosis 
de radiación y decidir sobre la duración de la terapia de privación de andrógenos adyuvante en casi un 20% a 




Los hallazgos de imagen que habitualmente conllevan un cambio de terapia son: la presencia de extensión 
extracapsular (ECE) y / o la invasión vesicular seminal y la afectación ganglionar.  
Sin embargo, falta evidencia clara de un beneficio de supervivencia a estas modificaciones del tratamiento y 






9. COMPARACIÓN CON OTRAS TÉCNICAS (PET/TC) 
 
Varias son las técnicas de imagen que pueden ser empleadas en el diagnóstico del cáncer de próstata, así 
como en la detección de recidivas, metástasis, afectación ganglionar… 
Entre estas técnicas, las más usadas habitualmente según su función y objetivos son:  
 
- La PET/CT, tiene algunas limitaciones en la detección del cáncer de próstata primario pero es una 
técnica fiable para estudiar la extensión de la enfermedad durante el estadiaje, dando resultados 




Según un reciente estudio
85
, la introducción en los últimos años de los equipos integrados de  
PET/RM puede suministrar mejor sensibilidad, exactitud y valor diagnóstico en la detección del 
cáncer de próstata en comparación con los estudios multiparamétricos de RM. 
 
- La TC, se usa para la detección de adenopatías y afectación linfática, al igual que también puede 




Las técnicas multiparamétricas de resonancia magnética evolucionan constantemente suministrando una 
información clínica cada vez mayor. En el caso del cáncer de próstata, es importante su contribución al  
sistema PI-RADS propuesto por la Sociedad Europea de Radiología Urogenital (ESUR) como aplicación 
clínica para la evaluación diagnóstica y evaluación del riesgo de los pacientes con sospecha de cáncer de 
próstata antes o después de una biopsia transrectal guiada con US. 
Su uso para el control de los pacientes que siguen un programa de  vigilancia activa es cada vez mayor. 
Junto con la biopsia dirigida, reducen el sobrediagnóstico de la enfermedad y, al mismo tiempo, aumenta la 




A su vez, el uso de la antena endorrectal (ERC), aunque presenta inconveniencias de uso, facilita la 
estadificación local del tumor, siendo especialmente preciso en la determinación de la extensión 
extraprostática, la invasión de la vesícula seminal, el volumen tumoral y la lateralidad. 
En el caso de los tratamientos radioterápicos permite la detección de recidivas o de enfermedad residual en la 
zona de resección tras una prostatectomía y esta información permite una planificación mejor de la 
radioterapia. Se ha demostrado su papel en el caso de la terapia focalizada, aunque esta técnica presenta 
actualmente unas limitaciones que hacen que sea considerada hoy en día como una técnica experimental y no 
como una técnica estándar. 
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La elastografía es una técnica de imagen que evalúa las propiedades vibro-elásticas del tejido. 
 
Para la detección del cáncer, la elastografía se basa en el aumento de la rigidez tisular que asocia el 







 han demostrado que es una técnica eficaz en la detección tumoral, pues presenta en torno 
a un 80% de sensibilidad, así como también se le atribuye una mejora de los resultados de detección del 
cáncer cuando se utilizó como complemento en la realización de biopsias. 
 
También, en base a un estudio
89
 en el que la elastografía se incorpora a la imagen obtenida por resonancia 
magnética, se concluye que ésta apoya la caracterización de las lesiones sospechosas de cáncer. En este 
estudio destaca que un número considerable (56) de lesiones fueron identificadas utilizando la elastografía en 
tiempo real en regiones no sospechosas en la RM. 
 
 
Resonancia Magnética con Elastografía (RME) 
 
La combinación de la elastografía en la resonancia magnética es una técnica ya empleada para detectar 
anormalidades tisulares en órganos como el hígado, cerebro y mama, donde ha demostrado ser una prueba de 
valor clínico. Más recientemente, los investigadores también se han centrado en el desarrollo de métodos de 




Mecanismo de la RME: 
Se aplica una excitación mecánica externa al tejido diana para inducir vibraciones en éste, 
provocando campos de onda, los cuales son convertidos en imagen usando una secuencia de pulso 
RM sensibilizada al movimiento. A partir de estos campos de onda se calculan las propiedades 





Ventajas y limitaciones 
 
- Los elastógrafos pueden agregar otra dimensión a las técnicas actuales de la RM multiparamétrica  para 
diagnosticar el cáncer de próstata, y pueden aumentar aún más la sensibilidad y especificidad de tales 
técnicas.  
- Sin embargo, como resultado de retos técnicos, sólo unos pocos investigadores han reportado éxito en la 
imagen de la próstata humana in vivo. 
- El tamaño, la localización y la rigidez de la próstata dificultan la inducción de ondas de cizallamiento 









 realizada recientemente con la finalidad de mejorar la RME, consiguió el objetivo que 
buscaba presentando varias contribuciones para el desarrollo de esta técnica: 
 
- El diseño de un nuevo transductor electromecánico que se puede configurar rápidamente y posicionar 
remotamente mientras el sujeto están en el escáner. 
- Una secuencia de impulsos rápidos para la adquisición de un campo de desplazamiento 3D que permite 
formar imágenes de toda la glándula prostática en sólo 8 minutos. 
- Integración y prueba de estos métodos y equipos en humanos, incluyendo un paciente CaP. 
- El sistema funciona bien en un flujo de trabajo clínico y puede ser adecuado para la integración en un 
estudio de RMmp 
 
Por lo tanto, con los métodos de imagen mejorados y el nuevo transductor electromagnético, el enfoque de 
MRE de la próstata transperineal puede realizarse con un tiempo de adquisición y establecimiento 
comparable con el de otras técnicas de resonancia, como la RM de contraste.  
Además, la descripción detallada y la evaluación preliminar de este sistema proporcionan la base para 
estudios adicionales para evaluar el valor clínico de la ERM de la próstata. 
 
 
En conclusión, es una técnica de reciente incorporación, en desarrollo, que presenta buenos resultados 
aunque escasos, por lo que tiene que ser estudiada más en profundidad para tener más datos y estadísticas de 








Figura 16. Las imágenes muestran los resultados del uso de la resonancia magnética con elastografía en un paciente 
antes de ser intervenido de prostatectomía radical
86
.                                                                                                          
Las ondas están presentes en las tres direcciones en toda la glándula U(x, y, z), lo que demuestra la efectividad del 
transductor para inducir las ondas y la secuencia de impulsos para codificar los desplazamientos resultantes.            








— RM ESPECTROSCOPIA RESTRICCIÓN  
 
La imagen de espectro de restricción (RSI) es una nueva técnica de resonancia magnética ponderada por 
difusión que utiliza el comportamiento matemáticamente distinto de la difusión del agua en compartimentos 






- RSI se puede adquirir en menos de 5 min en escáneres modernos utilizando una bobina de superficie.  
- Múltiples gradientes de campo y altos valores b en combinación con técnicas de postprocesamiento 
permiten la resolución simultánea de información geométrica y de la fracción de filtrado de volumen 
compartimental y nuclear. 
- Incorpora una avanzada técnica de postprocesamiento para la corrección de la distorsión basada en el 
método de codificación de fase inversa, que permite la fusión con imágenes de alta resolución en T2 para 
conseguir una precisión anatómica detallada, lo que mejora la delineación de la extensión de la 






Diferencias con la RM Difusión 
 
Limitaciones de la RMD:  
- No se utiliza información del componente T2 de la señal  
- No se obtiene información sobre la geometría subyacente  
- Se mezcla la señal del agua intracelular y extracelular  
- Las cuestiones inherentes de distorsión espacial causadas por heterogeneidad del campo no se abordan. 
 
La RSI intenta abordar estas limitaciones con el fin de mejorar los hallazgos obtenidos, siendo capaz de 
mantener las muchas fortalezas de la RMD convencional, pues incluye una alta relación señal-ruido (SNR) y 
no requiere una secuencia de impulsos separada o un tiempo de exploración adicional. 
Además, utiliza la secuencia multi-shell la cual captura la información a través de un conjunto más amplio de 
variables que el DWI convencional, permitiendo a la RSI tenga el potencial de ser estandarizada entre 
instituciones, a diferencia del ADC, que es máquina y técnica dependiente. En un futuro, esto podría eliminar 





Aplicación en la detección de cáncer 
 
La potencia de la RSI como herramienta para la detección del cáncer fue demostrada en un principio en 
estudios de neoplasias intracraneales. Respecto al cáncer de próstata, McCammark et al
94
 compararon 
directamente esta técnica con las secuencias mpRM habituales, y su correlación con los hallazgos 
histopatológicos, obteniendo resultados favorables, que demuestran que la RSI puede superar a las actuales 







Otros estudios demuestran que el uso de RSI/RMmp: 
- Tiene mayor precisión de detección 
- Tiene una fuerte correlación con el grado Gleason 
- Puede superar el actual rendimiento clínico de la RMmp 
 
Un estudio de Rakow-Penner
95
 et al, ha demostrado que la fusión de imágenes T2/RSI con corrección de la 
distorsión mejora la sensibilidad para la detección de la extensión extraprostática del tumor, lo cual es de 
vital importancia para la estadificación y de cara a las indicaciones terapéuticas futuras (Tipo de cirugía… . 
En resumen, los estudios citados anteriormente demuestran que la adición de RSI a RMmp proporciona una 
precisión diagnóstica superior en la detección de cáncer de próstata en comparación con la actual RM 
multiparamétrica de estándar. 
 
FIGURA 17:  
A: Biopsia guiada RSI donde el ADC es equívoco, pero el RSI identifica claramente la lesión.  






Futuras aplicaciones RSI 
 
- Creación de un protocolo RSI + T2W pues como se ha comprobado, será más rápido, presentando la 
misma o mayor sensibilidad que un estudio RMmp que requiere mayor duración. 
- Uso como técnica screening, cuyas imágenes podrían ser utilizadas para la realización de una biopsia 
dirigida. 
- Posibilidad de empleo postbiopsia, al ser específico para áreas de alta celularidad, y poco susceptible a los 
efectos del edema extracelular o de productos sanguíneos. 
- Empleo en la detección de otros tipos de cáncer, p.ej. a nivel abdominal y pelvis… 









Pese a las ventajas de la RSI sobre la RMD y a los buenos resultados obtenidos de varios estudios, esta 
técnica también tiene alguna limitación
91
. Aquí destacamos dos: 
- Presenta baja resolución, y en la mayoría de situaciones se emplea como complemento de secuencias de 
alta resolución espacial. 
- La distorsión de la imagen, que es un problema crítico en el análisis de los hallazgos, pues las diferencias 
en la escala de un milímetro pueden resultar en cambios en el plan de tratamiento. 
 
Por lo tanto, la investigación y el perfeccionamiento continuo de las herramientas de corrección de distorsión 










TX: no se puede evaluar el tumor primario. 
 
 
T0: no hay evidencia de tumor primario. 
 
 
T1: tumor no evidente clínicamente, no palpable ni visible mediante técnicas de imagen.  
Se puede encontrar al hacer una cirugía por otra razón, por lo general para la HBP.  
 
- T1a: tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión menor o igual al 5% del tejido resecado. 
 
- T1b: tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión mayor del 5% del tejido resecado. 
 
- T1c: tumor identificado mediante punción biópsica (por ejemplo, a consecuencia de un PSA elevado). 
 
 
T2: tumor confinado en la próstata, palpable por tacto rectal. 
 
- T2a: el tumor abarca la mitad de un lóbulo o menos. 
 
- T2b: el tumor abarca más de la mitad de un lóbulo pero no ambos lóbulos. 
 








T3: tumor que se extiende más allá de la cápsula prostática. 
 
- T3a: extensión extraprostática unilateral o bilateral. 
 
- T3b: tumor que invade la/s vesícula/s seminal/es. 
 
 





Ganglios (N = Ganglios linfáticos regionales) 
 
Nx: no se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. 
 
 
N0: no se demuestran metástasis ganglionares regionales. 
 
 





Metástasis a distancia (M) 
  
Mx: no se pueden evaluar las metástasis a distancia. 
  
 
M0: no hay metástasis a distancia. 
  
 
M1 Metástasis a distancia. 
  
- M1a: ganglio/s linfático/s no regionales. 
  
- M1b: hueso. 
 




Grado histopatológico del cáncer de próstata 
 
 
El sistema de gradación propuesto por Gleason et al. está reconocido internacionalmente.  
Se basa en la realización de un examen, por parte de un anatomopatólogo, de tejido prostático obtenido por 




La clasificación según Gleason es la siguiente: 
   
GX No se puede evaluar el grado de diferenciación. 
   
G1 Bien diferenciado (anaplasia débil): Gleason 2-4. 
   
G2 Moderadamente diferenciado (anaplasia moderada): Gleason 5-6. 
   
G3–4 Pobremente diferenciado/indiferenciado (marcada anaplasia): Gleason 7-10. 
